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LABORATORIO DE MATERIALES AVANZADOS 

 

Nombre del equipo: 

CORTADORA DE 

DISCO DE DIAMANTE 

 

 

MARCA:  

 

 

NÚMERO DE INVETARIO: FECHA DE COMPRA:  

 

 

UBICACIÓN FÍSICA:  

 

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL EQUIPO:  

 

UEA QUE APOYA:  

 

OBSERVACIONES:   

 

STRUERS ACCUTOM-2 

0073777    

EDIFICIO 3P, MEZZANINE DE PLANTA DE PROCESOS  

METALÚRGICOS. 
 

 

1145072, 1146016, 1146025, 1100119, 1100129, 1100120, 

1100130, 1100116, 1100126.   

 
MANUAL: https://www.struers.com/-

/media/Library/Instruction-Manuals/Discontinued-

combined/Accutom-2.pdf?dmc=1&ts=20180928T0153478572 

https://www.struers.com/-/media/Library/Instruction-Manuals/Discontinued-combined/Accutom-2.pdf?dmc=1&ts=20180928T0153478572
https://www.struers.com/-/media/Library/Instruction-Manuals/Discontinued-combined/Accutom-2.pdf?dmc=1&ts=20180928T0153478572
https://www.struers.com/-/media/Library/Instruction-Manuals/Discontinued-combined/Accutom-2.pdf?dmc=1&ts=20180928T0153478572
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GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN DE CORTADORA DE DISCO 

DIAMANTE 

1. Anotarse en la bitácora de uso. 

2. Verificar que se encuentre colocado el seguro de movimiento en la barra inferior 

de la cortadora. 

3. Verificar que el depósito de lubricante se encuentre lleno (que cubra el motor de 

dosificación del lubricante de corte).  

4. Conectar la cortadora a la toma de corriente.  

5. Quitar la tapa protectora de la cortadora.  

6. Colocar y fijar la muestra a cortar en el porta muestras (emplear los aditamentos 

de la cortadora para fijar las muestras). 

7. Con el tornillo micrométrico, mover el porta muestras hasta la posición deseada 

para el corte.  

8. Fijar e inhibir el movimiento del porta muestras con el tornillo superior 

(NEGRO). 

9. Encender la cortadora JALANDO el botón superior izquierdo y regular con este 

mismo botón la velocidad de corte. 

10. Quitar el seguro de movimiento del punto 2. 

11. Permitir el corte de la muestra. 

12. Para detener el corte y finalizar, regrese jalando la bandeja móvil del sistema de 

corte y fije con el seguro para inhibir el movimiento. 

13. Para apagar la cortadora PRESIONE el botón de encendido.  

14. Desconecte la cortadora, y retire el porta muestras y las muestras que se han 

cortado. 

15. Anotar en la bitácora, cualquier anomalía relacionada con el equipo.  
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CONSIDERACIONES ESPECIALES  

➢ Utilizar bata.  

➢ Dejar siempre limpia el área de trabajo. 


