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LABORATORIO DE MATERIALES AVANZADOS 

 

 

Nombre del equipo: 

PARRILLA COLE 

PARMER 

 

 

 

MARCA:  

NÚMERO DE INVETARIO: FECHA DE COMPRA:  

UBICACIÓN FÍSICA:  

 

 

 

RESPONSABLE DEL RESGUARDO 

DEL EQUIPO:  

 

UEA QUE APOYA:  

 

OBSERVACIONES:   

 

COLE PARMER 

007115

2 

 

1145072, 1146016, 1146025, 1100119, 1100129, 1100120, 

1100130, 1100116, 1100126.   

 

EDIFICIO 3P, MEZZANINE DE PLANTA DE 

PROCESOS METALÚRGICOS. 
 

DR. MARIO ROMERO ROMO 

SE PUDEN CALENTAR HASTA CINCO RECIPIENTES 

MANUAL:  https://archive-

resources.coleparmer.com/Manual_pdfs/04808-

xx%20coleparmer.pdf 

https://archive-resources.coleparmer.com/Manual_pdfs/04808-xx%20coleparmer.pdf
https://archive-resources.coleparmer.com/Manual_pdfs/04808-xx%20coleparmer.pdf
https://archive-resources.coleparmer.com/Manual_pdfs/04808-xx%20coleparmer.pdf
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GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN DE PARRILLA COLE PALMER 

 

1. Anotarse en la bitácora de uso. 

2. Conectar la clavija de la parrilla a la corriente. 

3. Colocar el o los recipientes que se desee calentar. 

4. Presionar el botón rojo hacia arriba, para energizar el equipo. 

5. Seleccionar la temperatura por medio de la perilla localizada a la izquierda del 

panel del centro. 

6. Seleccionar la velocidad de agitación con las perillas del centro, según 

corresponda la colocación del recipiente. 

7. Anotar en la bitácora y reportar cualquier anomalía. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

➢ Utilizar bata.  

➢ Dejar siempre limpia el área de trabajo. 

➢ Al limpiar la parrilla asegurarse de que esté fría. 

 

 

 


